
Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Wydział Chemii, UMCS w Lublinie. Pracownia 

Analizy Ilościowej. (http://analityczna.umcs.lublin.pl) 

 
 

 

Pracownia Analizy Ilościowej 

 
 

 

Nastawianie miana roztworu Na2S2O3 (0.1 mol/l). 

 

1. Na wadze analitycznej odważyć około 1,3 g K3[Fe(CN)6] 

wysuszonego w temperaturze 383K. 

2. Odważkę rozpuścić w 40 ml wody i dodać 2 g KI, 4 ml 2mol/l 

HCl. 

3. Po minucie dodać 10 ml 30% ZnSO4. 

4. Miareczkować roztworem Na2S2O3 do słomkowego 

zabarwienia. 

5. Następnie dodać 3 ml skrobi. 

6. Miareczkować do zaniku niebieskiego zabarwienia. 

7. Stężenie Na2S2O3 obliczyć się ze wzoru: 

 

𝒄𝑵𝒂𝟐𝑺𝟐𝑶𝟑 =
𝒎𝑲𝟑[𝑭𝒆(𝑪𝑵)𝟔]

𝑽𝑵𝒂𝟐𝑺𝟐𝑶𝟑 ∙ 𝟎, 𝟑𝟐𝟗𝟐
 

gdzie: 

𝒎𝑲𝟑[𝑭𝒆(𝑪𝑵)𝟔] – masa odważki heksacyjanożelazianu(III) potasu 

𝑽𝑵𝒂𝟐𝑺𝟐𝑶𝟑 – objętość tiosiarczanu zużyta na zmiareczkowanie odważki 

0,3292 – masa milimola K3[Fe(CN)6] [g/mmol] 

 

 


