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Pracownia Analizy Ilościowej 

 
 

 

Manganometryczne oznaczanie H2O2. 

 

1. Kolbę miarową z badaną próbką dopełnić do kreski wodą 

destylowaną i dokładnie wymieszać. 

2. Do kolby stożkowej o pojemności 300 ml odpipetować pipetą 

pełną określoną objętość analizowanego roztworu. 

3. Dodać 10cm3 roztworu kwasu siarkowego (VI) 

4. Miareczkować roztworem mianowanego manganianu(VII) 

potasu do chwili pojawienia się bladoróżowego zabarwienia 

pochodzącego od 1 kropli nadmiaru manganianu (VII) 

5. Oznaczenie wykonać przynajmniej 3 razy. 

6. Oznaczoną zawartość H2O2 w g obliczyć z zależności: 

 

𝒎𝑯𝟐𝑶𝟐 =
𝑽𝑲𝑴𝑵𝑶𝟒 ∙ 𝒄𝑲𝑴𝒏𝑶𝟒 ∙ 𝟓 ∙ 𝟎, 𝟎𝟑𝟒𝟎𝟏𝟓 ∙ 𝒘

𝟐
 

gdzie: 

𝒄𝑲𝑴𝒏𝑶𝟒- stężenie molowe mianowanego KMnO4 [mol/l] 

𝑽𝑲𝑴𝑵𝑶𝟒 – objętość zużytego roztworu KMnO4 [ml] 

0,034015 – masa milimola H2O2 [g/mmol] 

w - współmierność kolby i pipety 

 


